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Resumen: En el CENAM se diseño y construyo una cámara sellada para la balanza HK1000MC en la cual se pueden realizar mediciones de masa en un medio ambiente cuya densidad del aire es constante.

En el presente trabajo se presentan resultados de la calibración de los Patrones de Referencia del CENAM calibrados contra el Patrón Nacional de Masa k21.
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