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Resumen: En un proceso de medición ordinario los cambios de temperatura ambiental inducen errores de medición que exceden las especificaciones de exactitud de las celdas de carga de alta exactitud. En este documento se presenta un método de compensación para disminuir los efectos de la temperatura ambiente sobre la respuesta de un tipo de celdas de carga de alta exactitud. 
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