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Resumen: Se presentan resultados sobre el análisis de la uniformidad espacial del campo radiante utilizado  en la realización de mediciones de irradiancia a la longitud de onda de 365 nm, generado por una lámpara de descarga con atmósfera de mercurio y concentrado con diferentes dispositivos ópticos en un área de referencia.

La falta de uniformidad de este campo constituye una fuente de incertidumbre en la calibración de detectores de radiación ultravioleta, misma que se realiza mediante comparación directa en el Laboratorio de Dosimetría Óptica de CENAM.
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