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Resumen: En este artículo presentamos un método de medición nuevo para obtener las variaciones angulares de las caras de un polígono óptico usando solamente un autocolimador. El método requiere adicionalmente un espejo semi-reflector para dividir el haz del autocolimador y un espejo plano para la emulación de un segundo autocolimador. El método puede ser usado con polígonos de cualquier número de caras. En este caso presentamos los resultados de calibración de un polígono de doce caras.
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