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Resumen: Los detectores ultrasónicos de fallas son instrumentos utilizados en la industria en determinación de espesores y fallas internas de piezas metálicas y no metálicas. Este trabajo describe prácticas recomendadas de verificación y/o calibración de estos instrumentos, que aseguran en gran medida su adecuado funcionamiento para los fines para los cuales son utilizados. Se presentan dos prácticas basadas en recomendaciones de la ASTM. La primera consiste en realizar mediciones del detector en conjunto con su unidad rastreadora (transductor), usando  bloques de referencia. La segunda, involucra mediciones eléctricas del detector. Se resalta la importancia de la calibración y la trazabilidad de las mediciones.
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