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Resumen: El Patrón originalmente empleó un interferómetro láser tipo Michelson como sistema de referencia, este sistema fue comparado con otros de Laboratorios Nacionales de Metrología en la comparación clave CCAUV.V-K1, se muestran resultados de esta comparación. El desarrollo del Patrón ha conducido a emplear un interferómetro Michelson modificado en cuadratura ampliando el alcance y la resolución de medición, en este trabajo se comparan los métodos utilizados inicialmente (conteo de franjas y desaparición de franjas) con el interferómetro en cuadratura (aproximación senoidal con desdoblamiento de fase). Recientemente se ha desarrollado un interferómetro tipo Mach-Zehnder que ha permitido ampliar adicionalmente el alcance del Patrón.
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