Simposio de Metrología 2004

25 al 27 de Octubre



CALIFICACIÓN METROLÓGICA DE PESAS PATRONES 

SEGUN OIML R 111
Luiz Roberto Oliveira da Silva A Marcelo Lima Alves  B 

A Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro

Avenida Maracanã 229 - Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Teléfono: + 55 21 99714465 - luizrob@antares.com.br
B INMETRO, Diretoria de Metrologia Legal, Divisão de Massas

Av. N. S. das Graças, 50 – Duque de Caxias, RJ, Brasil.

Teléfono: + 55 21 26799137 - marcelolimaalves@bol.com.br
Resumen: La Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) es el forum internacional de la reglamentación metrológica obligatoria. Según la recomendación R 111 [1] de la OIML, las pesas usadas en operaciones comerciales deben estar sujetas a los controles metrológicos del Estado. Estos controles pueden, dependiendo de la legislación nacional, comprender uno o más de los siguientes: aprobación de modelo, calibración o verificación inicial, calibración o verificación posterior. Cabe al fabricante de estas pesas o a su representante autorizado someter un modelo al Servicio de Metrología Legal, a fin de que este Servicio determine su conformidad con los requisitos obligatorios. El objetivo de este trabajo es presentar como son realizados los principales controles metrológicos a las pesas, a través de los ensayos de magnetismo, densidad, rugosidad superficial y masa convencional, así como algunos resultados experimentales para pesas de clase F2, relacionados con esta comprobación metrológica, según los requisitos de la recomendación R 111 de la OIML, que es el documento básico para la elaboración de los reglamentos técnicos nacionales, en función de que Brasil es un país miembro de la OIML.
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