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DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA FUENTE SONORA OMNIDIRECCIONAL, CONFORME A LAS NORMAS ISO 140-3 E ISO 3382.
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Resumen: Se describe el diseño, construcción y la evaluación inicial de un prototipo de Fuente Sonora Omnidireccional, desarrollada en el Laboratorio de Acústica y Vibraciones del CCADET–UNAM, conforme a las normas internacionales ISO 3382 e ISO 140-3. La evaluación inicial, muestra que las características del prototipo de Fuente Sonora son comparables con las de algunos equipos comerciales de este tipo, lo que la puede hacer competitiva en comportamiento acústico; además, de tener con un costo financiero relativamente bajo.
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