Simposio de Metrología 2004

25 al 27 de Octubre



COMPARACION EN MASA ENTRE LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA REGION DE SIM - CAMET COORDINADA POR EL CENAM

Jorge Nava1, Luis O. Becerra1, Juan G. Pérez2, Douglas Brito3, 

Rómulo Salguero4, Paula Montero5, Hernando Florez6
1CENAM–México, 2LANAMET–Nicaragua, 3CONACYT–El Salvador, 

4LNMG–Guatemala, 5LACOMET–Costa Rica, 6CENAMEP–Panamá

Tel: (+52) 442 2 11 05 00, Fax: (+52) 442 2 11 05 68, e-mail: jnava@cenam.mx, lbecerra@cenam.mx 

Resumen: De junio a diciembre del 2003 se llevo a cabo una ronda de comparación en masa entre los países miembros de la región de CAMET (América Central) donde CENAM fungió como laboratorio piloto.

Seis patrones de masa fueron utilizados en los siguientes valores nominales: 2 kg, 1 kg, 200 g, 50 g, 1 g y 200 mg. Estos patrones de masa cumplen con la clase de exactitud E2 [1,2]. En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos en este ejercicio.
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