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Resumen: La calibración primaria de micrófonos se realiza empleando el método de reciprocidad, que implica el uso de tres micrófonos que se miden de dos en dos. Uno de los micrófonos en cada pareja actúa como emisor de ondas acústicas y otro como receptor. Se trata de transductores recíprocos. Este método se puede aplicar utilizando un acoplador donde se introducen los micrófonos (calibración en presión) o en un ambiente acústico anecoico (calibración en campo libre). En este último caso, el que nos ocupa, la suposición de que los micrófonos actúan como fuentes sonoras puntuales implica que el efecto de la reflexión de las ondas en los cuerpos de los micrófonos deba ser comprendido y evitado en lo posible. Este efecto se ha dado en llamar de “onda estacionaria” entre los dos micrófonos. En este artículo se analiza este comportamiento y las soluciones que se han propuesto, incluyendo la eliminación de estas reflexiones por filtrado de los resultados de medición en el dominio del tiempo. Adicionalmente se presentan algunas simulaciones numéricas que ilustran el fenómeno.
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