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Resumen: En este trabajo se desarrollan puntos críticos metrológicos de un sistema de control de mediciones con la finalidad de cumplir con la evidencia objetiva de  calidad en los resultados producidos por un método de prueba. Se consideran cinco puntos críticos metrológicos a cumplir: La definición de las características metrológicas, la confirmación del equipo, el control del proceso de medida, la trazabilidad de la medición y la estimación de la incertidumbre.
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