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Resumen: En este trabajo se presentan algunos aspectos de la aplicación del patrón nacional del coeficiente de reflexión y parámetros de dispersión del CENAM. Los parámetros de dispersión de estas líneas se utilizan como referencia para calibrar instrumentos de medición en radiofrecuencia y microondas tales como el analizador vectorial de redes (AVR). Se describe la metodología seguida para realizar la corrección de los errores de este analizador. Finalmente, se muestran algunos ejemplos de medición de los parámetros de dispersión de algunos componentes una vez que el analizador ha sido calibrado.
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